SOPRONI EGYETEM JegyzGkonyv
KOZPONTI VIZSGALOLABORATORIUMA Vizsgalati szama:

ANAH ALTAL A NAH-1-1726/2014 SZAMON Jegyzb6konyv KFR-158/2022.

AKKREDITALT VIZSGALOLABORATORIUM, Lap/oldal: 1/2

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megbizo:

Nostra Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgaltatd kft., Marianosztra,
Palosok tere 1.

A megbizas kelte és szama:

2022.11.07. , KFR-158/2022.

A vizsgalat megnevezése:

Faanyag-hd&kezelé kamra ISPM 15 szabvany szerinti vizsgdlata

Alkalmazott szabvany:

FAO ISPM15, FS003-v3.1:2010

ossegt

lyszine:

Nostra Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgaltato kft. telephelye:
Marianosztra, Palosok tere 1.

A vizsgalat targya:

Hékezels kamra ISPM15 szabvany szerinti vizsgalata

A vizsgalat ideje:

2022.11.24.

A jegyz6konyv érvényessége:

2025.11.24.

A vizsgalat kériilménye

A vizsgalatot végz6 személy(ek):

Dr. Kovacsvolgyi Gabor

Mellékletek:

| oldalszam: |

Vizsgalati eszkdzok:

ThermoCon hémérséklet regisztralé
miiszer

Megjegyzés: A mérési hiba becslését az EA-4/02 alapjan
készitett eljaras szerint végezziik.

A jegyzokonyv érvényességi ideje maximum 3 év lehet!

A vizsgalati jegyz6konyvet a vizsgaldlaboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében lehet

nyilvdnossagra hozni.

Sopron, 2022.11.24.
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Dr. Kovacsvdlgyi Gdbor
tudomanyos munkatars
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Vizsgalati eredmények
Kamra adatai
Cég neve: Nostra Vegyesipari Kereskecdelmi és Szolgaltato kft.

Kamra gyartdja: NARDI Gyartas éve: 2004.
Tipusa: -
Hossza: 9,16 m Szélessége: 7,46 m Magassaga: 3,65

A bemutatott hékezelés jellemzd adatai
Fafaj: fenyo
Termék megnevezése: Flirészaru
Faanyag becsiilt mennyisége [m”]: 10
Hokezelt termék atfiitendd maximalis vastagsaga[mm)] 150
Hdékezelés regisztracidjanak modja: Faanyag bels6hémérséklete
Szamitogep dltal nyomtatott jegyz6kdnyv megfeleld: igen

A kamra hitelesit6 vizsgalatanak eredménye

Hékezelési folyamat alatt mért adatok: | Kamra Kamra Kiilénbsé
Hémérséklet érték 1 2 3 4 szonda I. szonda Il ulonbseg
Kamralevegé ['C] 66,3 7,9 66,7 67,4 66,9 67,9 1,6

Faanyag [‘C] 57,6 58,9 57,9 57,3 - - -

A hémérd szondak altal mutatott értékek hitelesitése lizemi hdmérsékleten:

H8mérséklet érték mepgnevzeése 1 ) 3 4 5
Uzem hémérdszondai altal mutatott érték ['C) 65,6 65,3 - - -
Labor szonda kontroll hémérséklet értéke [°C] 65,4 65,4 - - -

Kiildnbség ["C] 0,2 0,1 - - -

A bemutatott hékezelés soran a hékezelt faanyag belsé hémérséklete 30 perc id6tartamra elérte az
elGirasok altal megkovetelt 56 °C hémérsékletet
Javaslat:

A fent részletezett vizsgalat eredrnénye alapjan, a cég hékezeld berendezése a vonatkozé elGirasokat
teljesiteni képes. A cég ISPM15 szabvény szerinti 3 éves hékezelési regisztracidjat javasoljuk.

A kdzdlt mérési eredmények értékeléséndél figyelembe vett mérési bizonytalansdg: 1,4 °C, amely k=2 tényezdvel meghatdrozott

kiterjesztett mérési bizonytalansagi érték. Feltételezve a mért értékek normalis eloszldsat, a bizonytalansdgi érték kozelitSleg
95%-o0s fedési valdszinliségnek felel meg.

Sopron, 2022.11.24.

Dr. Alpar Tibor
labopatorium igazgaté

& D Kovacsvolgyz G:zbor
tudomdnyos munkatdrs




